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RETNINGSLINJER FOR STBRRELSE 0G VAGT RENGORINGSINSTRUKTIONER

Den maksimale vaegtbelastning for Xtend Connect Prime er 150 kg. Hvis der anvendes komponenter med
forskellige vaegtgraenser i protesebenet, er det komponenten med den laveste vaegtgraense, der aldrig ma
overskrides.

Den maksimale vaegt er begraenset til 100 kg for patienter, som dyrker meget intensiv sport. Den maksimale 1
vaegtbelastning ma aldrig overskrides.

Du skal renggre alle Xtend Connect Primes dele mindst én gang om ugen og efter brug i saltvand eller sand. Vi
anbefaler at bruge varmt vand og et mildt reng@ringsmiddel. Gar fglgende:

. Afmontér dit proteseben. Tip: Sid pa en stol, nar du rengar det.

2. Adskil Xtend Connect Prime-delene.

XTEND® CONNECT PRIME 0G DENS FORSKELLIGE KOMPONENTER 3. Renger alle Xtend Connect Prime-dele. De skal forblive forbundet til deres respektive protesebendele. Du
Xtend Connect Prime bestar af to komponenter: kan enten lzegge dem i et varmt bad eller holde dem ind under varmt rindende vand. Skrub let med et mildt
Hurtigkoblingen — kan &bnes og lukkes ved hjalp af et Iasehjul og en sikkerhedstrykknap renggringsmiddel.

Tip: Det kan veere nyttigt at bruge vatpinde.
4. Abn og luk I3sehjulet et par gange, indtil kilen kerer glat, og Iasehjulet nemt kan drejes.
5. Skyl omhyggeligt.

6. Ter med en fnugfri, ter klud eller papir, s& overfladerne er rene og tgrre.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER -

B Hvis enheden laver lyde, eller hvis det er svaert at adskille delene eller koble dem sammen, skal du adskille
delene og renggre hurtigkoblingen. Se instruktionerne. Hvis dette ikke I@ser problemet, skal du kontakte din

Aben position.

bandagist.
A) Lasehjul C) Baseenhed B Xtend Connect Prime taler vand. Hvis den nedsankes i vand, isaer saltvand eller swimmingpoolvand, skal
B) Sikkerhedstrykknap D) Hurtigkobling komponenten skylles for at undga, at der opbygges salt- eller kloraflejringer, da dette kan modvirke

en glat og nem montering.
Xtend Connect Prime fas i forskellige varianter, sa den passer til forskellige proteser. B Hvis komponenten har vaeret udsat for sand eller snavs, skal du skille de to dele ad og renggre dem i henhold

til renggringsinstruktionerne.

m Komponenten er beregnet til brug ved temperaturer fra-20 °C til +80 °C.

é Hvis din vaegt stiger til over 150 kg, skal du straks kontakte din bandagist.

Komponentens maksimale vaegtbelastning er 150 kg, og den ma ikke overskrides.

B Hvis du ofte Igfter tunge byrder, og de i kombination med din vaegt overstiger 150 kg, bgr du ikke bruge
Xtend Connect Prime. Den maksimale vaegtbelastning er 150 kg, som ikke ma overskrides.

B Var opmaerksom pa enhver andring i eller tab af funktion. Det kunne veere en Igsere pasform, stivhed efter
udskiftning eller Iateral rotation. Kontakt din bandagist, hvis dette sker, og brug ikke produktet, fgr dets
funktion er blevet undersggt. —
B Vianbefaler, at Xtend Connect Prime efterses af en bandagist hver sjette maned.
Ved meget aktiv brug kan det vaere ngdvendigt med kortere intervaller mellem eftersyn.

A Produktet er ikke egnet til patienter, som dyrker ekstremsport.

MONTERING OG AFMONTERING AF XTEND® CONNECT PRIME-ENHEDEN MONTERING 0G AFMONTERlNQG AF XTEND® CONNECT PRIME FOR F.EKS.
MED HENBLIK PA AT SKIFTE TIL EN ANDEN PROTESEKOMPONENT, F.EKS. AT TAGE STRAMME BUKSER PA
EN ANDEN FOD Det er vigtigt, at du fglger disse trin, nar du monterer eller afmonterer Xtend Connect Prime. Nar du tager et par

stramme bukser p3, skal du huske fglgende:
Det er vigtigt, at du fglger disse trin, ndr du monterer eller afmonterer Xtend Connect Prime.
Nar du har fjernet dine protesedele ved hjeelp af Xtend Connect Prime, skal du tage dine stramme bukser pa over

den gverste del af protesen og traekke buksebenet s3 langt op, du kan for din sokkel (fig. 5). Derefter monterer du
Xtend Connect Prime igen og traekker bukserne ned over den nederste del af protesebenet og fortsaetter med at
klede dig pa (fig. 6). Husk altid at sidde ned, nar du afmonterer/monterer Xtend Connect Prime.

1. Serg for, at alle komponenter er inden for raekkevidde, fgr du monterer, afmonterer eller skifter protese.
DETTE ER MEGET VIGTIGT /f\

2. Seet dig ned pa en stabil stol, taburet eller baenk, far du monterer, afmonterer eller skifter protesekomponenter.

3. Dobbelttjek, at du har alle komponenter inden for raekkevidde, inklusive den
protesedel du vil skifte til.

4. Abn I3sehjulet helt ved at dreje det mod uret. Fortseet med at dreje, indtil
hjulet ndr ud i sin yderste position. Du kan kontrollere, om hjulet er i sin
yderste position ved let at trykke let pa ydersiden af hjulet. Hvis hjulet er
fjedrende og springer lige tilbage, er det i sin yderste position.

5. Tryk pa sikkerhedstrykknappen, og friger baseenheden fra hurtigkoblingen
(fig. 1). Det er nyttigt at have en blgd matte liggende nedenunder eller at tage
fat i proteseenheden med din ledige hand.

6. Tag den anden protesekomponent, og skub baseenhedens hankomponent ind ~ Fig. 1
i hurtigkoblingens hunkomponent. Lyt ngje efter kliklyden fra
sikkerhedstrykknappen. Pas pa dine fingre ikke bliver klemt,
nar du monterer delene. Undga at holde i Xtend Connect
Prime, nar du klikker delene sammen. Ellers vil der veere
risiko for at fa fingrene i klemme (fig. 2).

Fig.5 Fig. 6

/\\ ADVARSLER TIL PATIENTEN

Xtend Connect Prime ma ikke afmonteres, mens du star op. Du risikerer at falde.

7. Nar delene er klikket sammen, skal du trykke pa hjulet og B Pas p3 ikke at fa dine fingre i klemme, nar du monterer Xtend Connect Prime (Fig. 2).
dreje det med uret for at I3se det (fig. 3). Fortsaet med at
skrue med uret, indtil hjulet er drejet sa meget som muligt,

og det stopper (fig. &). Fig. 2

B (3 ikke pa Xtend Connect Prime, hvis delene ikke er korrekt monteret og korrekt Iast.
Du risikerer at falde og komme til skade.

B Hvis du er i et varmt miljg, skal du passe pa varme dele af Xtend Connect Prime.
B Produktet er ikke egnet til Isb med hgj intensitet. I

B Husk, at sand og snavs kan g@re det vanskeligt at montere og afmontere Xtend Connect Prime,
f.eks. til brug pa stranden.

B Dette produkt ma kun installeres pa en protese af en uddannet bandagist.

Fig. 3 Fig. &

8. Kontrollér, om den nye protesedel er stabil ved at rokke lidt med den. Den skal sidde fast, og delene ma ikke
dreje eller lave en lyd. Hvis den laver en lyd, skal I3sehjulet strammes, til det nar den helt Iaste position.

9. Du kan derefter rejse dig og fortsaette med at bruge dit proteseben som sadvanlig.



OFTE STILLEDE SP@RGSMAL

Hvad er den maksimale vaegtbelastning for Xtend Connect Prime? snavs eller stgv. Kontakt din bandagist, hvis problemet fortsaetter.

Den maksimale vaegtbelastning for Xtend Connect Prime er 150 kg. Den maksimale vaegt er begraenset til 100 kg

for patienter, som dyrker meget intensiv sport. Lasehjulet til I3sning af Xtend Connect Prime I3ser for let op.

Lasehjulet skal veere ret stramt for at sikre sikker Iasning. Hvis det er for lgst, skal du kontakte din bandagist for at
Hvilke andre komponenter, f.eks. knzeled, passer til Xtend Connect Prime? fa undersggt arsagen. Undga at bruge produktet, indtil du har talt med din bandagist.

Xtend Connect Prime passer til de fleste systemer med hun- og han pyramidekoblinger, en 30 mm rgrmodel eller

en model med fire huller. Xtend Connect Prime er Igs. Hvad skal jeg ggre?

Serg for, at 13sehjulet er korrekt skruet ind. Tryk ind pa det, samtidig med at du drejer det, og skru det s& meget

Xtend laver en lyd. Hvordan far jeg det til at holde op? ind som muligt, indtil hjulet er drejet.

Arsagen til lyden skal undersgges. Start med at renggre Xtend Connect Prime og teste den igen bagefter. Hvis Hvis dette ikke virker, skal du skille Xtend Connect Prime ad og renggre den i henhold til renggringsinstruktionerne.
dette ikke hjalper, skal du kontakte din bandagist s& hurtigt som muligt og ikke bruge Xtend Connect Prime i Set den pa igen.

mellemtiden. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din bandagist.

Kan jeg Isbe med Xtend Connect Prime? Hvor meget skal jeg stramme I3sehjulet?

Produktet er ikke egnet til patienter, som vejer over 100 kg og dyrker meget intensiv sport. Du bgr stramme det, indtil det stopper. Hvis Xtend Connect Prime sidder Igst eller laver lyde, er det sandsynligvis
Radfgr dig med din bandagist. fordi du ikke har strammet det ordentligt. Stram det lidt mere.

Kan jeg svsmme med Xtend Connect Prime?

Ja, Xtend Connect Prime er modstandsdygtig over for saltvand og poolvand. Men det er vigtigt, at dine
koblingskomponenter ogsa er designet til dette. Radfgr dig med din bandagist.

Min protese er beskidt. Hvordan renger jeg den?

Xtend Connect Prime kan adskilles i to dele, ligesom ved normal brug. Fglg renggringsinstruktiorne i
brugervejledningen.

Xtend Connect Prime er stram, nar jeg forsgger at sette delene sammen. Hvad skal jeg gere?

Xtend Connect Prime skal vaere nem at montere. Farst skal du sgrge for, at du ikke har faet snavs eller
sand pa de overflader, der skal kobles sammen, eller at der er kommet sten ind i sammenkoblingen. Falg
renggringsinstruktiorne i brugervejledningen. Hvis problemet fortsaetter, skal du kontakte din bandagist.

Lasehjulet satter sig fast pa trods af renggring i henhold til anvisningerne. Hvad skal jeg ggre?

Pafpr en drabe smgremiddel i rillen pa lasehjulet. Vi anbefaler, at du bruger silikonesmarelse, der ikke tiltreekker
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